湛江市第一中医医院设备购置功能需求 
申购科室： 外二科
	项目名称
	经皮肾镜

	预算单价
（万元）
	9
	数量
(件/套)
	1套
	预算总金额
（万元）
	9

	主要功能要求： 
1. 可以和各种摄像系统匹配使用.
2. 防水功能，能够在高温高压消毒.
3. 以上参数需提前确认与现有设备、碎石器具可完成无缝连接.

	配置清单： 
	序号
	设备名称
	数 量
	单位

	1
	经皮肾内窥镜（12º）
	1
	件

	2
	穿刺套管
	1
	支

	3
	扩张套管
	1
	支

	4
	扩张器（5级扩张）
8Fr/12Fr/15Fr/18Fr/22.5Fr
	1
	套

	5
	硬性扩张导杆
	1
	支

	6
	软性扩张导杆
	1
	支

	7
	快速操作指南
	1
	份

	8
	活检钳
	1
	把

	9
	抓石钳
	2
	把

	10
	异物钳
	1
	把

	11
	爪钳
	1
	把

	12
	密封帽
	10
	个

	13
	保修卡
	1
	张

	14
	消毒盒
	2
	个

	15
	进水接门
	1
	支

	16
	出水接门
	1
	支

	17
	光缆
	1
	套




	


（备注15：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
